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KlingEX ke 46.005.70

= Sicherheitsklingenabnehmer

== Safety Blade Remover

11 Changeur de lames de bistouri

= Remover hojas de bisturis seguramente
11 Leva lama di sicurezza

== positionieren
ER positioning

1 I positionner
= posicionar
1 I posizionare

== Klinge anheben durch Pressen
EE lift blade by pressing

1 B élever la lame enpressant

= elevar la hoja por prensar

I I lama levare tramite pressione

== abziehen
E& pull off

I 0 retirer

= descontar
I I estrarre
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Alle hier aufgefiihrten Medizinprodukte sind geméB Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen. MEDIZINTECHNIK GMBH
c € All medical devices indicated here bear the CE mark according to the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Tous les dispositifs médicaux indiqués ici portent le marquage CE selon la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Todos los productos médicos representados aqui estan proveidos segun la directiva de productos médicos 93/42/EWG con el signo CE.




